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мкс 17.100 
Группа П16 

к ГОСТ 30129-96 Датчики весоизмерительные тензорезисторные. Общие 
технические требования 

В каком месте 

Раздел 1. Третий 
абзац 

Напечатано Должно быть 

Основные положе-
ния стандарта соот
ветствуют рекоменда
ции Международной 
организации законо
дательной метрологии 
(МОЗМ) МР 60. 

Пункт 4.3. Пер- по входу при первичной по- по входу в зависи-
вый абзац верке или калибровке в зави- мости от его класса 

симости от его класса 

второй абзац Пределы допускаемой по-
грешности датчика по входу 
при его автономной поверке 
или калибровке в эксплуата
ции должны соответствовать 
удвоенным знаqениям соглас
но таблице 1. 
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